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ArtsJcht BestOckuiiii 0 S 80 ! 4 o Position der Bauelomente 528 3U.0 

aekicDt Bmxi CO CTOPOHW ocHautOHUii PacoonoxaHwe asTaneM spannungsKONTROLLE 3 

View o? insertion End Component Location o 








82.$ Stromlaufplan 

SneKTpMHeCKan cxeMa 528 5U.0 

Wiring Diagram o SPANNUNOSKONTROUE 3 


























AcWungt ; A6 -XVXS/XS/rr/XS : AI,.,C29 umJ 

A6 -X2/XI|/X»/X8/XI0 : AI,CI und A2J.C29 
ubfr Syilon' und Koppelbus verdrahui I 
BouBtih«if A13 hat hetn* K t520-Schnlttjl«tl« f 




4lt-X3-At 










SlromvarMrjung «ui dia LiiOnsctiluus 
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Schaltteilliste CneiiH^EKamiK fleTajiefl CX8MH List of Oiicuit Elements 



Kurz- 
be z. 

Kp. 

0(503H. 

Item 



Saoh-Nr. Benennung 
f^TaaB HaHMeHOBaHH 

MKD^ 

Code No. Designation 
Peripherie erweiterung M ^501 



Standardbezeichnung ' 
e 0do3Ha'<5eHiie no nopMe 
standard Specification 



Bemerkungen 

npHMenamiff 

Notes 







528 


350.1 


Seriendrucker 








528 


352.6 


Peripherie steuerung 








528 


353.4 


Lochbandeinheit , vollat. 








528 


355.0 


Beistellschrank Peripherieerweiterung, montiert 


Perinherieateuerung 528 552.6 




A 


1 


. 528 


244.5 


NetzanschluSkabel 1 




A 


2 


823 


554.0 


Stromvera organ gsmodul 


sm K 0360.03 


A 


3 


823 


555.7 


Stromversorgungsmodul 


SB5 K 0360.10 


A 


4 


823 


555.7 


S t rofflvers organ gsmodul 


STM K 0360.10 


A 


5 


823 


559.8 


Netzfilter 


NPI K 0368.01 


A 


6 


528 


354.2 


Peripheries insatz 




A 


7 


528 


232.4 


Yerblndungskabel 2 




A 


8 


823 


548.5 


Kaa se t t enmagn e t ban dgerht 


K 5200 4..: ■ : 


A 


9 


823 


567.8 


Adapter ■ " 


VLA K 05^22, Typ 01 2-7021.- 


A 


10 


529 


761.1 


Anschluflsteuerung 2 












Kassettenmagnetbandgerht 


AKB 2 


A 


11 


529 


762.8 


AnschluBsteuerung Drucker 


ATD 


A 


12 


529 


763.6 


An 8 chluB steuerung Lochband 


ALB ' ■ ^ 


A 


13 


528 


314.0 


Spaimungskontrolle 3 




C 


1 


803 


150.5 


EntstSrfcondenaator 


0,1+2x2500/250/16 TGL 11840 


P 


1 


823 


735.8 


G-Schmelzeinsatz 


T2 TGL 6111 


P 


2 


823 


735.8 


G-Schmelzeinsatz 


T2 TGL 6111 


X 


1 


823 


756.7 


Steckerlelste 


329-4 TGL 29331/06-6 


X 


2 


823 


637.3 


Buchsenleiste 


428-3 TGL 29331/07 


X 


3 


823 


637.3 


Buchsenleiste 


428-3 TGL 29331/07 


X 


4 


823 


637.3 


i^chsenlelste 


428-3 TGL 29331/07 


X 


5 


823 


634.0 


Buchsenleiste 


422-15 TGL 29331/04-6 


X 


6 


823 


634.0 


Buchsenleiste 


422-15 TGL 29331/04-6 


X 


7 


823 


634.0 


Buchseni elate 


422-15 TGL '29331/04-6 ^ 


X 


a 


804 


852.1 


LdtBse 


1A6C - TGL 0-41496 


X 


9 


823 


836.5 


Buchsenleiste 


424/1 TGL 29331/06 


X 


10 


821 


697.2 


Buchsenleiste 


228-6 TGL 29331/07 


X 


11 


804 


852.1 


LdtSseo 


1A6C - TGL 0-41496 


X 


12 


821 


628.1 


Kabelschuh 


A4-2.5 MKD-S 5080 


X 


13 


804 


852.1 


LS»tbse 


1A6C - TGL 0-41496 


X 


14 


804 


852,1 


Iidtose 


1A6C - TGL 0-41496 . 


X 


15 


513 


210.2 


Buchsenklemme 




X 16 


804 


852.1 


LStbse 


1A6C - TGI 0-41496 


X 


17 


821 


628.1 


Kabelschuh 


A4-2,5 MKD-S 5080 


X 


18 


528 


144.4 


AnschluBlelste 




X 


26 


823 


647.8 


Platte 


1.5655 103.0 




6 


Peripherieeinsatz 528 354.2/02 




X 


11 


823 


730.0 


Steckerlelste 


332/1 TGL 29331/06 


il13 


Snannungs ton t nolle 3 528 314.0 




A 


1 


bis 








A 


6 


820 


675.3 


Schaltkrels 


A 301 D - TGL 31461 


A 


7 


bis 








A 


9 


823 


847.1 


Koppler 


MB 104 C- TGL 36609 


A 


10 


814 


903.6 


Schaltkrels 


D 103 D - TGL 27148 


A 


11 


814 


903.6 


Schaltkrels 


D 103 D - TGL 27148 


A 


12 


814 


089.7 


Schaltkrels 


D 100 D - TGL 26152 


C 


1 


821 


136.5 


Kondansator 


EDVU-Z-10/50-63 TGL 35781 


C 


2 


821 


136.5 


Kondensator 


• EDVU-Z-10/50-63 TGL 35781 


R 


1 


bis 








R 


6 


817 


835.4 


Schichtwiderstand » 


1 kOhm 20 % 513 1313 TGL 



veranderlich 



Bene nnung 



Standardbe zeic nnung 



Be me rkungen 



Kuxz- JilKD-- 
bez. Sach-Kr. 



R 7 bis 



R 


9 


823 


835.3 


Schichtwiderstand 


82,5 Ohm 


2 


% 


25.207 


TGL 


8728 


R 


10 


bis 


















R 


12 


814 


778.2 


Schichtwiderstand 


1 kOhra 


2 


% 


25.207 


TGL 


8728 


R 


13 


bis 


















R 


15 


814 


798.3 


Schichtwiderstand 


2,37 kOhm 


2 


% 


25.207 


TGL 


8728 


R 


16 


807 


832.6 


Schichtwiderstand 


30 1 Ohm 


2 


% 


25.412 


TGL 


8728 


R 


17 


807 


832.6 


Schichtwiderstand 


301 Ohm 


2 


% 


25.412 


TGL 


8728 


R 


18 


813 


323.8 


Schichtwiderstand 


1 kOhm 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


R 


19 


814 


799.1 


Schichtwiderstand 


3,83 kOhm 


2 


% 


25.207 


TGL 


8728 


R 


21 


bis 


















R 


27 


814 


867.0 


Schichtwiderstand 


383 Ohm 


2 


% 


25.207 


TGL 


8728 


R 


28 


815 


576.0 


Schichtwiderstand 


909 Ohm 


2 


% 


25.207 


TGL 


8728 


R 


29 


bis 


















R 


34 


814 


798.3 


Schichtwiderstand 


2,37 kOhm 


2 


% 


25.207 


TGL 


8728 


R 


55 


bis 


















R 


60 


815 


576.6 


Schichtwiderstand 


909 Ohm 


2 


% 


25.207 


TGL 


8728 


V 


1 


bis 


















V 


5 


812 


753 


Diode 


SZX 21/5, 


1 


TGL 27338 


L2/4 


V 


6 


bis 


















V 


8 


529 


105.2 


Lichtemitterdiode 














V 


9 


bis 


















V 


11 


804 


529.5 


Transistor 


SS 218 C 


- ' 


TGL 


26818 






V 


12 


bis 


















V 


15 


804 


524.6 


Schaltdiode 


SAY 30 TGL 


200-8466 


L2/4 





Beistallschraak Perlnherieer^eiterong* montlert. 328 333.0 



A 1 528 454«3 Bodenblech, montiert 

A 2 528 461.5 Verteiler 

A 3 528 356.7 Verteilerleiste 



A 1 Bodenblech. montiert 528H54.3 



A 


1 


823 


551.6 


Netzfilter 


F 


1 


824 


662.3 


DL-Schme 1 ze in sa t z 


P 


2 


824 


662.3 


DL-Schmelzeinsatz 


K 


1 


823 


778.4 


Luf tschUtz, 


L 


1 


824 


648.8 


Stabkerndrossel 


X 


1 bis 






X 


6 


814 


875.0 


KlemmansctiiuBstUck 


X 


13:3 


805 


513.5 


- Zyllnderschraube 


X 


15 


821 


145.3 


Aufbausteckdose 


X 


17 


513 


210.6 


Buchsenkiemmenleiste 


X 


18 


513 


210.6 


Buchsenklemmenleiste 


X 


13:1 


805 


526.4 


Zyl in ders chraube 


k. 


2 Verteiler 528 461.5 


X 


7 bis 






X 


12 


814 


875.0 


Klemmen an schluQst tick 


X 


19:1 


bis 






X 


19:8 


805 


513.1 


Zylinderschrauben 


X 


19:9 


805 


748.3 


Sechskan t schraube 


X 


19:10 


805 


748.3 


Sechskantschraube 


L 


3 Verteilerleiste 


X 


21 


823 


729.4 


Buchsenleiste 


X 


22 


823 


729.4 


Buchsenleiste 



NFI K 0368.04 

E 16 T6/380 V 

E 16 T6/380 V 

ID1-50 Hz 220 V 23, 20 - TGL 28973 
IV/2x1,0/6,3 TGL 200-8402 

2-1 TGL 200-3795 

BM.4x6 TGL 0-84-5. 8-GAL ZN 5CC 

AC-TGL 200-3835 

4 TGL 200-3681 TDS 

4 TGL 200-3681 TDS 

BM 4x30 TGL 0-84-5. 8-GAL ZH 5CC 



2-1 TGL 200-3795 

BM 4x8 TGL 0-84-5. a~GAL ZN 5CC 
M 8x25 mit Sechskantmutter M8 
M 8x25 Diit Sechskantmutter M8 



429-4 TGL 29331/07-1 
429-4 TGL 29331/07-1 




Lpohbeuidelnheit, voUstandig, 5283353.4 



Die Bauelemente der Funktionseinheiten Seriendrucker und Lochbandeinheit, vollstandig. 
Bind den Untsslagen der Herstellerbetriebe zn entnehmen. 
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ROOl 


4AB 


lAB 


R002 


6AB 


lAB 


R003 


SAB 


lAB 


R004 


lOAB 


lAB 


R005 


12AB 


lAB 


R006 


14AB 


lAB 


K007 


SAB 


2AB 


R008 


SAB 


2AB 


K009 


7AB 


2AB 


ROlO 


9AB 


2AB 


Roll 


llAB 


2AB 


R012 


13AB 


.2AB 


R013 


25AB 


16AB 


R014 


27AB 


16AB 


R015 


29AB 


16AB 


cool 


19AB 


16AB 


G002 


21AB 


16AB 


COOS 


23AB 


16AB 


C004 


18AB 


17AB 


C005 


20AB 


17AB 


C006 


22AB 


17AB 


C007 


24AB 


17AB 


C008 


26AB 


17AB 


;C009 


28AB 


17AB 



10 MQ 
2 MQ 
500 kQ 
100 kQ 
50 kQ 
20 kQ 
10 kQ 
5 kQ 
2 kQ 
1 kQ 
500 ^Q 
200 Q 
100 Q 
50 Q 
1,2 Q 
220 pF 
1,02 nF 
20 nF 
200 nF 
900 nF 
9 pF 
SO pF 
400 pF 
8800 pF 



TK150 


«• 


TK150 


- 


TK150 


” 


TK150 


- 


TK150 


“ 


Stabilitat ^ 


+ 2% 


DTadHJItHOCT] 


^*2% 


stability ) 


+2% 



DateAenp . 

Istwerte 
^aKTH^. 
3Ha^eHne 
Norn. 
Values . 



A ^'yAiA 
S«S«5sVi 
X«tS AS 
Ai5<i , AS 

5o^ AX 
A , Al,% 
Xo%>i!) 

A ^ vsti'iA 
XJ), AX 
A'i'^) ,\a'o 

;n^ 



An die erdseitige Klemme der MeBanordnung schalten. 

noHKHio^aeTCH K KJiewMe o(3mero npoBO^a HSMepuTejiBHoS cxewH 

1 1 

To be connected to earthed terminal of measuring setup. 











t 



Bei der tJlDerprufung der Genauigkeit des M 3OO3 niuB der Istwert 
vor der Messung neu bestimmt werdea. 



Ilpw nposepKe ToqHOCTM MSMepeHHH asTOwaTa M 3003 aeo6xoaviMo npes~ 
sapHTejiBHO onpe?iejiwTi» $aKTwqecKoe sHaqeawe w3MepH8MMX napaueTpOB 
paawoaJieMeHTOB aTaJiOHHow nJiaTbi , 



When checking the accuracy of the M 3003, determine the nominal 
value anew prior to measurement* 




7/85 a - Jt 2588/85 



IU.>4-.a_H.606-0,2 Jb 25^8-85 




VEB R0B0TR0W-MESSELEKTR0NIK>0TT0 SCHGNc DRESDEN 



Berichtlgmigen und. Ergsnzungen 

zur Teclmischen BeschrellDung tmd Bedienungsanleitung !?eil 1 
Ausgabe 7/85 e 

IjEI^CERKARTEHTESITJE rolDotron M 3003 



Sei'be 6 — 8« Zeile von mrhe-n 

”1 ZRE2 529 andem an ”1 ABS 529 771_^6" 

Seiire 63 — 6, Zeile von obenj von letziem Satz elnfugen: 

Bie richtige Einstellong ist wie folgt vonzuneluaen* 
Den TalmuraansciilnPstutzen i/ind s o we it henausge- 
schranlt, dap sich seine Otenkante inlt den Tischfla— 
c3ie auf gleichen H)iie befindet. Danach wind en 4 Din- 
dneirungen nach imten geschnanbt imd die Diclitlieit mit 
Adapten kontncxllient. Bei nicht ausneiclienden Diciit— 
lieit Y/ind den Stutzen wieden eine TJmdnehmig bdlien ge— 
scbnaabt und emeut gepnuft. Dies v/ind fontgesetzt, 
bis ausneicbende Dichtheit bengestellt 1st- Die Oben— 
kante des Stutzens dari auf keinen Ball uben die 
!?isciiflacbe hinaussteiien* 



10/86 




800ENBLECH, HONT. 
528 454.3 




BEISTELUCHWNK PE, MONT. 














- A11 - 



8« Blektriscbe Schaltung 

In dera an der Ruckseite des Adapters befind lichen Rahmen ist Platz fur insgesamt 13 Buchsen- 
leisten vorgesehen. Bieae Buchsenleisten s’ind mit LbtanscblUssen veraehen. Die Buchsenleisten 
X1 bis X12 dienen dem Anschlup der Kontaktatif te; die Leiste X13 ubertragt die Steuer- und 
Ivleldesignale vora Mepteil des M 3003 zum Vakuumadapter und umgekehrt und wird iiber daa Zwi- 
schenadapterkabel mit der Leiterplatte Richtungasohalter verbunden (siehe Biid 9). Dabei ist 
beim Typ M 3503 eine Buchsenleistenaufnahme befestigt. Beira Typ M 3504 sind zwei und beim 
Typ M 3505 drei Buchaenleistenaufnahmen vorhanden. 

Die Leiaten werden mit den Ziffern 1 bia 3 gekennzeichnet , und diese Ziffem werden den Be- 
zeichnungen der Buchsenleisten vorangesetzt , so dap aua der Bezeichnung, z. B- X1 , die end- 
gultige Bezeichnung X201 vjerden kann. Diese Pestlegung gilt insbesondere flir die rechnbrge- 
stiitzte Pinverteilting am Adapter. Die Zahl der tataachlich in der Buchsenleistenaufnahme des 
Adapters einzusetzenden Buchsenleisten iat abhangig von der Zahl der Meppunkte und darait der 
Grope der zu prtifenden Leiterplatte, In jedem Palle niup die Buchsenleiste Z13 (bzw, z, B, 

XI13 bis X313) zur Ubertragung der Steuer- und Meldesignale vorhanden sein. 

Die Zahl und Anordntuag der anderen Leisten ergibt sich aua den Programtn zur Leiterplatten- 
prufung. 

Wie im Abschnitt 6.1.2 erviahnt, sind die im Vakuumadapter bereits montierten Betatigungs- 
und Anzeigeeleraente noch naoh Stromlaufplan Bild 13 zu verdrahten. Bei richter Verdrahtxing 
erfullen die Tasten und Anzeigeelemente folgende Punktionens 

- Druck auf (Paste ADA (S3) leitet daa Schliepen (Ansaugen) des Adapters ein, Lampe zeigt 
Vollendung des Schliepvorganges an. 

- Druck auf Taste EIJD (S1) leitet das tiffnen (Beluften) des Adapters ein, Lampe zeigt Ende 
des Mepablaufes an. 

- Aufleuchten der Lampe LP (H2) bedeutets Mepprogramm lauft. 

- Aufleuchten der Lampe ST (H1 ) bedeutet Mepstopp vor Erreichen des Programmendes . 

I 

Der Hikrotaster S4 1st lujterhalb der Nadelhalteplatte montiert und wird von der Aufnahmeplat- 
te betatigt. S4 meldet durch sein Umachalten die Zustande "Offen” bzvs, “Geschloasen'* des 
Adapters. ' 



9. Wartung 

Die Vakuumadapter il 3503, M 3504 und M 3505 sind auf Grund ihrer einfachen und Libers chauba- 
ren Konstruktion wartungsarm. 



Je nach Verschmutzungsgrad ist es erforderlich, Kontaktstifte und Vakuumraura im Badelbett - 
zu saubem. Bei Bedarf (Sohwergangigkeit ) sind die Kontaktstifte mit einem saurefreien 5l 
(Silikonbl) leicht zu olen. Ist ein Auatausch .von Kontaktstiften erforderlich, sind diese 
von unten mit dera Demontagewerkzeug herauszuschlagen. Der neue Kontaktstift wird dann, wie 
unter 6.1.1 bescbrieben, von oben eingesetzt. 



ITach langerer Betriebszeit kbnnen Schaden an der Mpoagummiplatte Oder den Dichtgummia auf- 
treten. Diese miissen dann gewechselt werden, um eine ausreichende DichtigXeit zu gewahr- 
leisten. 

Ein Tausch der Moosgumraiplatte und Dichtgummia ist auch erforderlich, wenn der Adapter 
auf einen anderen Leiterplattentyp umgestellt vjerden soli. Dann sind aber auch Aufnahme- und 
Nadelhalteplatte zu wechaeln. Die Bearbaitung erfolgt entaprechend Abschnitt 6.1.1. 



Schaltteilliste 



Kurz- 

bez. 


Benennung 


Standardb 


H 1 


Leuchtdrucktaste/Anzeigeeinheit 


LDT/AE 61 


H 2 


Leuchtdrucktaste/Anzeigeeinheit 


LDI/AE 61 


S 1 


Leuchtdrucktaste 


LDT 11-11 


s 3 


Leuchtdrucktaste 


LDT 11-11 


S 4 


Kleinmikrotaster 


C 2 




Lampe 


MSKA 12 


X 13 


Buchsenleiste 


222-58 


4 Stuck fUr H1, H2, S1 und S3 




auch fur X1 bis X12 





TGL 26627 
TGL 26627 
TGL 26627 
TGL 26627 

0,05 A - TGL 10449 
TGL 29331/03 



1 ) 

2 ) 




A12 ■- 




Adopter- Kennung; 

Hexodezimole Zahl XVZ. 

1 ; Verbindung OE mil 00 
O- D£ offen 



1 : Yerbindung D£l2 mit 00 

ru9^o|^ei^ 

t 

RIZU gagen 0 ; RIS ist sldnd«g geschtossen 
AOAN fftuS gegen 0 liegen.sonsl kerne Adopler- 
steuerung 

Taste END (Adapter offnen) 

Auflogemeldung fur LeiterplatU- Bei Fehlen wn 
BIZ gegen 00 

SchdUer isl vom Anwender zu realisier&n 
z.B. Lichtschronke mit Pegel Oder Mikrotasler. 

Taste ADA (Adopter schtieDsnl 
Adaptierungtmsldunq fur vollslondige Adoplierung 



Sriicke VEREX A • VEREX E verhindert dos 
AdoplerSffnen von Hand bsl loufendem 
Programm . 

Adoplicrupgsmetdungi Adapter ge&chlossen 
MeLdung Programmstop 
hieldung Progrownilauf 
fietdung Progra/nmende : Adapter getiffnet 

Tiefpsgetaktive Fehlersignale am Auiganq 
des Opsn “ Koltektor- LS - Schotlkreises . 



Bild 13 

StroBilaufplan der Steuer- und Sl^alleitungen (X13) 
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Vor ¥/iederinbetriebnahme. nach Lagerurjg unter extremen Bediagungen (Kalte, hohe Luftfeuchte) 
iet der Beistellschraak Vakuumerzeuguag wenigetens 24 h unter Kennarbeitsbedingimgen zwi- 
schenzulagem. 

' 14. Transport 

Bei der Vorbereitung zum Transport sind grundsatzlich unter V/abrung der SicherheitsbeBtim- 
mungen alle Anschliisse und sonstigen Verbindungen zu Ibsen, die zum Wetz bzw. zu anderen 
Teilen des M 3003 fuhren. Die Arret ierung des Binsohubes Vakuumbaugruppe ist zu Uberpriifen 
und die riickseitige TUr zu scbliepen. 

Bei Kurzstrecken transport (Umsetzen innerhalb einer Werkhalle) sind keine weiteren Mapnahtaen 
erforderlich. 

Bei langeren Transportwegen (Umsetzen inf Gebaude bzw. im Werkgelande bei sobonendem Trans- 
port) ist der Einschub Vakuumbaugruppe mit den dafiir vorgeseheaen Transportaicherungen zu 
befestigen. 

Bei alien anderen Transporten ist der Beistellschrank in Origin a Iverpackung unter Einhalti^g 
der beim Auspacken gegebenen Hinweise zu verpacken (siehe Abschnitt 5*1) und entsprechend 
zu transportieren. 

Starkes Kip pen des Beiatellscbrankes Vakuumerzeugung ist wegen der Olfiillxnig der Vakuumpuinpe 
unter alien Omatanden zu vermeiden. Zum Anheben von Hand aind die mitgelieferten Griffe in 
die Aufnabmen an den Ecksaulen einzuschrauben. ' 




27 " 



Schaltteilliste CneitH$HKaiXHH j;eTajieS cxeMU List of Circuit Elements 



Kurz“ 

tez. 


MKD- 

Sach-Er. 


Benennung 


Standardbe ze ichnung 


Bemerkungen 


Kp. 

O0O3H 


ItiKD- 

. ];3 neTajm 


HaHMeHOBaHMe 


OCosHaHeHne no nopwe 


npaMenamiH 


Item 


RiKD- 
Code Eo. 


De signation 


Standard Specification 


Notes 


Vakuumerzeugung M 


3500 






A 1 
A 2 

X 20 
X 21 


528 455.1 
528 461.5 
823 546.0 
823 761.4 
823 760.6 


Bodenblech, montiert 
Vertei ler 

Elektrische B.aueinheit 

Buchsenleiste 

Buchsenleiste 


1) 

Vakuumbaugruppe 1.89.600 500.0 
428-6 TGL 29331/07-7 

428-3 TGL 29331/07-7 




A 1 


Bodenblech 


, montiert, 528 455,1 


i 




A 1 
F 1 
F 3 
H 1 
K 1 


823 558.1 

bis 

824 662.3 
818 193.6 
826 146.2 


Netzfilter 

DL-Schmelzeinsatz 

Lampe 

Luftschiitz 


NFI K 0368.02 
E 16 T 6/380 

GLR 28/21 BA9S - TGL 11852 
LXO-10 220 V 50 Hz 




L 1 
L 4 
X 1 
X 6 
X 13 
X 15 


bis 

824 647.1 

bis 

814 875.0 
528 453.5 
821 145.3 


Stabkerndrossel 

K1 emmanschiuBstiick 

Bodenblech 

Aufbausteckdose 


V/2x0,4/l6 TGL 200-8402 
2-1 TGL 200-3795 

AC - TGL 200-3835 




A 2 


Vertei ler 


528 461.5 






X 7 
X 12 
X 19 


bis 

814 875.0 
528 460.7 


KlemmanschluQs tiick 
Platte, geschweiBt 


2-1 TGL 200-3795 





Vakuumbauqruppe 



1.89.600 500.0 



1 ) 



A 1 
A 2 
H 1 
M 1 
R 1 
S 1 
S 2 
VE 1 
VE 2 
VE 3 
VE 4 
X 1 
X 2 
X 3 
X 4 
X 5 



Netzfilter 

Adaptersteuerung 

Larape 

Vakuumputnpe 

Schichtwiderstand 

Motorschutzschal ter 

SfcoBeltaster 

Vakuumeckventi 1 

Magnetventil 

Vakuumeckventi 1 

Magnetventi 1 

Sucfisenleiste 

Buchsenleiste 

Steckerieiste 

Steckerleiste 

Steckerieiste 



iMFI K 0368.01 . 

1.89.600 600.0 ^ 

GLR 28/21 BA9S TGL 11852 

DSE 4 (Oder DSE 8) mit NV 1 

1 MOhm 10 % 25.412 TGL 8728 

1,0 - 1,6 A TGL 26677 
A21 TGL 33573 

ZK 25 EAS loder ZWK 25 EA) 

MV 10.2.1. 



ZK 25 EAS toder ZWK 25 EA) 
MV 10.2.1.“^^ 



227-30 


TGL 


29331/03 


429-8 


TGL 


29331/07 


324-26 


TGL 


29331/04 


328-3 


TGL 


29331/07 


328-6 


TGL 


29331/07 



A 


2 


Adapters 


teuerunq 1.89.600 600.0 ^ 












A 


1 


und 














A 


2 




Schaltkreis 


D 


100 


0 


- TGL 


26152 


A 


3 




Schaltkreis 


D 


110 


D 


- TGL 


26152 


A 


4 


bis 














A 


7 




Schaltkreis 


D 


100 


D 


- TGL 


26152 


A 


8 


bis 














A 


11 




Schaltkreis 


D 


121 


D 


- TGL 


39800 


A 


12 




Schaltkreis 


0 


126 


D 


- TGL 


27148 


A 


13 




Schaltdiode 


SAM 64 


TGL 


24546 



^ Herstelier: VEB Robotron-Rationalisierung Weimar 

Einbau von Vakuumeckventi len ZK 25 EAS (oder ZWK 25 EA) moglich. 






- 28 



Kurz- 
bez . 



Benennung 



Standardbezeichnung 



Bemerkungen 



c 


1 


bis 














c 


10 




Kondensator 


EDVU-V-1/10-63 TGL 


35781 




c 


11 




Elyt-Kondensator 


47/10 


TGL 


37225 






c 


12 


bis 














c 


15 




Kondensator 


EDVU-V-1/10-63 TGL 


35781 




c 


16 


bis 














c 


19 




Elyt-Kondensator 


47/10 


TGL 


37225 






c 


20 


und 














c 


21 




Kondensator 


EDVU-Z-47/50-1 


63 TGL 


35781 




c 


22 


bis 














c 


24 




Elyt-Kondensator 


100/16 


TGL 


37225 






F 


1 




G~Schraelzeinsatz 


T 1,25 


TGL 


0-41571 






F 


2 




G-Schmelzeinsatz 


T 500 


TGL 


0-41571 


1; 




F 


3 




G-Schnielzeinsatz 


T 1,25 


TGL 


0-41571 






F 


4 




G-Schmelzeinsatz 


T 500 


TGL 


0-41571 


X) 




K 


1 


bis 














K 


4 




Relais 


GBR 10.1-31.12 TGL 


37212 


R 


1 




Schichtwlder stand 


100 Ohm 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 


2 




Schichtwider stand 


2,2 kOhm 


5 % 


25 . 207 


TGL 


8728 


R 


3 




Schichtwiderstand 


100 Ohm 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 


4 




Schichtwiderstand 


2,2 kOhm 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 


5 




Schichtwiderstand 


100 Ohm 


5 % 


25 . 207 


TGL 


8728 


R 


6 




Schichtwiderstand 


2,2 kOhm 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 


7 




Schichtwiderstand 


100 Ohm 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 


8 




Schichtwiderstand 


2,2 kOhm 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 


9 




Schichtwiderstand 


100 Ohm 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 


10 




Schichtwiderstand 


2,2 kOhm 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 


11 




Schichtwiderstand 


100 Ohm 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 


12 




Schichtwiderstand 


2,2 kOhm 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 


13 




Schichtwiderstand 


750 Ohm 


5 % 


^5.207 


TGL 


8728 


R 


14 




Schichtwiderstand 


15 kOhm 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 


15 




Schichtwiderstand 


27 kOhm 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 


16 


bis 














R 


19 




Schichtwiderstand 


100 Ohm 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 


20 


bis 














R 


23 




Schichtwiderstand 


18 kOhm 


5 % 


25.207 


•TGL 


8728 


R 


24 




Schichtwiderstand 


10 kOhro 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 


25 




Schichtwiderstand 


4,7 kOhm 


5 % 


25-207 


TGL 


8728 


R 


26 




Schichtwiderstand 


10 kOhm 


5 % 


25 207 


TGL 


8728 


R 


27 




Schichtwiderstand 


4,7 kOhm 


5 % 


25,207 


TGL 


8728 


R 


28 




Schichtwiderstand 


10 kOhm 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 


29 




Schichtwiderstand 


4,7 kOhm 


5 % 


25 . 207 


TGL 


8728 


R 


30 




Schichtwiderstand 


10 kOhm 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 


31 




Schichtwiderstand 


' 4,7 kOhm 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


V 


1 




Schaltdiode 


SAY 32/4 




TGL 200 


i-8466 


V 


2 


bis 














V 


5 




Transistor 


SC 308 D 


- TGL 37871 






V 


6 




Trajnsistor 


SF 126 D 


- TGL 200-8439 




V 


7 




Diode 


SZX 21/5, 


,6 TGL 27338 


; L2/4 


X 


1 




Steckerleiste 


107-30 


TGL 29331/03 




X 


2 




Steckerleiste 


329-8 


TGL 29331/07 




X 


3 


bis 














X 


8 




Lotose 


lGl/10 


TGL 0-41496 





IT 



Bei Elnbau von Vakuumeckventi len ZK 25 EAS (oder ZWK 25 EA) als VE 2 und VE 4 
sind G-Schmelzeinsatze T 1,25 TGL 0-41571 als F 2 und F 4 einzusetzen. 




